(& Steripower®

Akku aufladen

1. Um den Akku aus dem
Gerat zu entnehmen,
entfernen Sie zunachst
die Klammern

4. Wenn |hr Ladegerat
aus einem Teil besteht,
kénnen Sie den
Stecker in die
Steckdose stecken

2. Kippen Sie den Akku
leicht, um ihn aus dem
Gerat zu nehmen

3. Verbinden Sie den
Akku mit dem
Ladegerat. Dazu die
Klammern beide auf
die Kontakte stecken

5. Wenn lhr Ladegerat
aus zwei Teilen
besteht, verbinden Sie
es zuerst, bevor Sie
den Stecker in die
Steckdose stecken
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6. Nach dem
Ladevorgang kénnen
Sie den Akku wieder in
das Gerat einsetzen
und die Klammern
verbinden.
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