
 

 

 

LED blinkt grün, ohne Funktion 
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Überprüfen, ob der Akku 

geladen ist 
1. Überprüfen, ob der 

Sensor richtig in der 

Halterung liegt und 

nichts verrückt ist 

2. Wenn Ihr Gerät einen 

Haubenschalter besitzt, 

kann dieser defekt sein. 

Er verhindert das 

Auslösen ohne Haube 

3. 

Das Kabel des 

Haubenschalters aus der 

Platine entfernen. 

Wenn das Gerät nun 

auslöst können Sie 

selbst entscheiden, ob 

Sie auf den 

Haubenschalter 

verzichten wollen, oder 

einen neuen in unserem 

Online-Shop erwerben 

wollen 

 

4. Wenn das Gerät 

weiterhin keine 

Geräusche von sich gibt, 

kontaktieren Sie bitte 

den Kundenservice: 

Tel.: 08151 555 15 16  

info@steripower.de 

5. Wenn das Gerät 

Geräusche von sich 

gibt, aber nicht auslöst, 

liegt das meist an 

einem längeren 

Stillstand. Die 

Schläuche sind dann 

trocken gelaufen und 

brauchen eine 

Starthilfe 

6. 
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