(& Steripower®

Magnetventil austauschen

Art. Nr.: 11150
Kategorie: Ersatzteile & Stromversorgung

Magnetventil v, Y T
1. Wenn lhr Magnetventil 2. Fur den Austauch 3. Entfernen Sie die
defekt ist, bestellen Sie trennen Sie das Kabel Schlauche
in unserem Online-Shop des Magnetventils von
ein neues der Platine

4. Loésen Sie die beiden 5. Befestigen Sie das 6. Nach dem Austausch
Schrauben und Magnetventil mit den ist es mdglich, dass
entnehmen Sie das Schrauben und das Gerat ein paar
Magnetventil. stecken Sie die Auslosungen braucht,

o Schlauche vorsichtig bis der Schlauch
Sie konnen das neue wieder auf wieder geflllt ist

Magnetventil einsetzen.
Der Aufkleber sollte
dabei auf der Oberseite
sein
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