
 

 

 

Pumpe austauschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steripower GmbH & Co. KG 
Gautinger Str. 1c, D-82319 Starnberg 

info@steripower.de, Phone: +49 8151 555 15 16 
www.steripower.de  

Wenn Ihre Pumpe 

defekt ist, bestellen 

Sie in unserem 

Online-Shop eine 

Neue 

1. Trennen Sie das Kabel 

der Pumpe von der 

Platine 

2. Entfernen Sie den 

Schlauch von der 

Unterseite des 

Magnetventils 

3. 

Lösen Sie die 

Schraube von der 

Vorderseite der Pumpe 

und entnehmen Sie 

diese 

4. Sie können nun die 

neue Pumpe vorsichtig 

wieder einsetzen und 

montieren 

5. Nach dem Austausch 

ist es möglich, dass 

das Gerät ein paar 

Auslösungen braucht, 

bis der Schlauch 

wieder gefüllt ist 

 

6. 

mailto:info@steripower.de
http://www.steripower.de/

